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Resin-based Dental Restorative Material
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Instrukcja uzytkowania

Manufacturer

Tokuyama Dental Corporation
38-9. Taitou 1-chome. Taitou-ku, Tokyo 110-0016. Japan

Tel: +81-3-3835-7201
URL: http://www.tokuyama-dental.com/

EC Rep.
Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Via Chizzalunga, 1
36066 Sandrigo. Vicenza. Italy
Tel: +39 0444 659650
Fax: +39 0444 750345
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9. Herding
Lysherd hvert sjikt minst 1 angitt tid (se den ovenfor nevnte tabellen). Hold herdelampespissen
innenfor en avstand pa 2 mm fra sjiktet.
- Folg instruksjonene om fylling og herding av OMNICHROMA som legges 1 sjikt over herdet

OMNICHROMA BLOCKER.

10. Pussing og polering
Utform og poler fyllingen 1 samsvar med instruksjonene for OMNICHROMA som brukes som
overflatesjikt pa fyllingen.

VIKTIG MERKNAD: Produsenten er ikke ansvarlig for skader eller personskader som skyldes
feil bruk av dette produktet. Det er tannhelsepersonellets personlige ansvar a sikre at dette
produktet er egnet til planlagt bruk, for det brukes.

Spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel. Nar produktspesifikasjonene endrer seg, kan ogsa
bruksanvisnungen og forsiktighetsreglene bli endret.

.......l....-....lI.......I.l...l...

Przed uzvciem nalezy zapoznac sie z cala informacja, srodkami ostroznoici oraz wwagami.

HOPIS PRODUKTU I INFORMACJE OGOLNE

1) OMNICHROMA BLOCKER to swiatloutwardzalny, nieprzepuszczajacy promieniowania
rentgenowskiego, matenial kompozytowy. OMNICHROMA BLOCKER zawiera wagowo 82%
(71% objetosciowo) wypelniacza krzemionkowo-cyrkonowego 1 wypelniacza
kompozytowego. Wysoka zawartos¢é wypelmacza zmniejsza skurcz polimeryzacyjny. Kazdy
wypelniacz nieorganiczny zawarty w OMNICHROMA BLOCKER jest sferveznym
wypelniaczem (sredni rozmar czasteczek to 0,2 pm — w przedziale 0,1-0.3 pm). Monomerowa
matryca zawiera Bis-GMA 1 dimetakrylan glikolu tnetylenowego.

2) OMNICHROMA BLOCKER dostepny jest albo w postact STRZYKAWEKI albo kompiuli
(PLT).

3) OMNICHROMA BLOCKER przeznaczony jest do stosowania jako cienka warstwa na
jezvkowe) sciame ubytku w przypadku rozleglych wypelnien IT1 1 IV klasy. OMNICHROMA
BLOCKER moze maskowa¢ nieznaczne przebarwienia lub odtworzyé wysoce nieprzezierny
zab.

BEWSKAZANIA
Do stosowania w procedurach stomatologicznych jako material w odcieniu zeba.

BPRZECIWWSKAZANIA

OMNICHROMA BLOCKER zawiera monomery metakrylowe. NIE stosowac OMNICHROMA
BLOCKER u pacjentéw uczulonych lub nadwrazliwych na monomery metakrylowe 1 ich
pochodne.

ESRODKI OSTROZNOSCI

1) NIE uzywa¢ OMNICHROMA BLOCKER do zadnych mnnych zastosowan niz wymienione w
niniejsze] mstrukeyi 1 tylko w sposob w niej opisany

2) OMNICHROMA BLOCKER jest przeznaczony do sprzedazy tylko 1 wylacznie dentystom.
Nie jest przeznaczony do wolnej sprzedazy 1 nie moze by¢ uzywany przez nieuprawniony
personal.

3) NIE stosowa¢ OMNICHROMA BLOCKER. jesli uszczelka zabezpieczajaca jest zerwana lub
widac slady wezesniejszego uzycia.

4) W przypadku wystapienia jakichkolwiek reakcji alergicznych lub objawow nadwrazliwosci,
natychmmast zaprzesta¢ uzywama matersalu OMNICHROMA BLOCKER.

5) Podczas pracy z OMNICHROMA BLOCKER zaleca sie uzywanie przez caly czas rekawic
ochronnych (plastikowych. winylowych lub lateksowych), celem unikniecia realkej1
alergicznych spowodowanych monomerami metakrylowyimi.

Uwaga: mektore substancje moga przenikaé przez rekawice ochronne. Jezeli dojdzie do
kontaktu OMNICHROMA BLOCKER z rekawica ochronna, wyrzuci¢ ja. a rece jak
najszybcie) dokladme splukac woda.

6) Unikaé kontaktu OMNICHROMA BLOCKER z oczami, blonami $luzowymi, skorg 1
ubraniem.

- W przypadku kontaktu OMNICHROMA BLOCKER z oczami. dokladnie przeplukaé je
woda 1 natychmuast zasiegnac porady okulisty.

- W przypadku kontaktu OMNICHROMA BLOCKER z blonanu sluzowymi, natychmiast
wytrzed to miejsce, a nastepnie dokladnie sphukaé je woda po zakoficzentu odbudowy.

- W przypadku kontaktu OMNICHROMA BLOCKER ze skoérg lub z ubraniem nalezy
natychmiast namoczy¢ to miejsce uzywajac tamponu lub kompresu nasaczonego alkoholem.

- Nakazac pacjentowi wyplukanie jamy ustnej natychmiast po zakonczeniu zabiegu.

7) Nie nalezy ami polykac¢ ani wdycha¢ OMNICHEROMA BLOCKER. Polkniecie lub aspiracja
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materialu do drég oddechowych moze wywolac powazne urazy.
8) Aby zapobiec przypadkowemu polknieciu, nigdy nie pozostawiac OMNICHROMA
BLOCKER. w zasiegu pacjenta lub dziect.
9) Narzedzia shuzace do wypelnienia ubytkow nalezy wyczyscic alkoholem po kazdorazowym
uZyci.
10) W czasie polimeryzacji zaleca sie stosowanie oslony na oczy. okularéw lub gogli ochronnych.
11) Produkt przewidziany jest do stosowama w temperaturze pokojowej (18-30°C / 62-84°F).
Przed uzyciem nalezy poczekac az osiagnie temperature pokojowa. Wycisniecie zimnego
materialn moze by¢ trudne.

EWSKAZOWKI DOTYCZACE WYPELNIANTA T UTWARDZANTA
Material OMNICHROMA BLOCKER =zostal zaprojektowany do uzycia z lampami
polimeryzacyinymi halogenowym lub LED emutwjacymu swiatto o dlugosc: fali od 400 do 500
nm Nalezy upewnié sie, ze OMNICHROMA BLOCKER utwardzi sie poza jama ustna pacjenta 1
sprawdz czas komeczny do calkowitego utwardzema OMNICHROMA BLOCKER przy uzycm
stosowane] lampy polimeryzacyjnej przed wykonaniem odbudowy. Ponizsza tabela ilustruje
zaleznosé pomiedzy czasem utwardzania, a glebokoscia polimeryzacyi.

Zaleznosé pomiedzy czasem utwardzania, a glebokoscia polimeryzacyi:

; ; Glebokosc warstw
S Natezeme Czas uiwardzama . ~
Rodza; swiatla przy polimeryzacy
mW/em? sekun
(mW/ca’) (sekundsy) i
400 20 18
600 20 19
Halogen
10 1.7
800
20 2.0
400 20 1.6
600 20 1.7
10 1.7
LED 800
20 19
1200 10 18
2300 6 19

1) Glebokos¢ warstw zostala okreslona na podstawie wymkow testow przeprowadzonych
zgodnie z ustepem 7.10 _ Glebokosc polimeryzacyt™ normy IS04049: 2009.

BSPECJALNE UWAGI NA TEMAT STOSOWANIA KOMPIULI

1) Kompiule przeznaczone sa do uzywama tylko u jednego pacjenta. Nie zamykac ich po uzycm,
am nie uzywac ich powtornie po wycismeciu z nich materialu potrzebnego dla danego
pacjenta.

2) Nie przewidziano specjalonych dozowmkow dla OMNICHROMA BLOCKER. Uzywac
dozownika. ktory pasuje do kapsutek OMNICHROMA BLOCKER. Prosimy o przeczytanie
instrukcji producenta dotyczacych prawidlowego uzycia oraz wlasciwego sposobu
dezynfekcyi.
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3) Wywierac lekki nacisk, caly czas kontrolujac jego sile. aby zapobiec wyciskaniu sie materialu
po zwolnieniu nacisku.

BPRZECHOWYWANIE
1) Przechowywac OMNICHROMA BLOCKER w temperaturze ponuedzy 0-25°C (32 —77°F).
2) UNIKAC bezposredniego kontaktu ze swiatlem 1 cieplem.
3) NIE stosowa¢ OMNICHROMA BLOCKER po uplywie daty waznosci znajdujace) sie na
opakowamu strzyvkawk lub kompruli.

.POSTEPO\VANIE Z ODPADAMI
Aby bezpiecznie wyrzucié reszte mezuzytego OMNICHROMA BLOCKER. nalezy wycisnac go
ze strzykawki lub kompiuli. a nastepnie utwardzi¢ przed wyrzuceniem.

BPROCEDURA KLINICZNA
1. Czvszczenie

Dokladnie wyczyscié powierzchnie zeba gumka dentystyczna oraz pasta polerska bez fluoru, a

nastepnie splukac woda.

2. Wyhdr odpowiedniego odcienia

Podczas bezposrednie; odbudowy rozlegltych ubytkow klasy III lub IV przy uzyciu

OMNICHROMA . stosowac OMNICHROMA BLOCKER jako warstwe poczatkowa pod

OMNICHROMA .

3. Izolacja
Koferdam jest preferowanym sposobem 1zolacji.
4. Opracowanie ubytlku

Opracowac ubytek 1 wyplukac go woda. W przypadku zebow przednich (klasa IIL IV, V) nalezy

wykona¢ sciecie typu bevel na krawedz1 szkliwa, natomast przy preparacji zebow bocznych

(klasa L. II) nalezy wykonaé stopien typu chamfer. Zardéwno bevel jak 1 stopien typu chamfer

pomagaja uniknac widoczne) hnn laczenia miedzy ubytkiem a odbudowa, co korzystnie wplywa

zardwno na estetyke 1 retencje.

- W zaleznosci od wymaganych wlasciwosc: estetycznych oraz retencyi, moze byc pozadane
skosne $ciecie pofalowane (scalloped bevel).

- W przypadku napraw porcelany/kompozytu, zwiekszy¢ chropowatosé powierzchni za pomoca
wiertla lub diamentowe] koncowks w celu przygotowania powierzchni do adhezji; zastosowac
kwas fosforowy w celu oczyszezenia powierzchni: dokladnie splukaé woda: doktadnie
wysuszyc 1 poddac dzialaniu silanowego czynnika wiazacego, a nastepnie nalozy¢ primer do
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metalu, jesli na uszkodzone; powierzchmi widoczny jest metal. Postepowac zgodnie z
mstrukcja producenta.
5. Ochrona miazgi

Jesli ubytek znajduje sie w poblizu miazgi, nalezy nalozy¢ warstwe glasjonomeru lub

wodorotlenku wapnia. W celu ochrony miazgi NIE NALEZY UZYWAC MATERIALOW NA

BAZIE EUGENOLU. gdyz materiaty te blokuja utwardzanie czynnikow wiazacych lub/i

OMNICHROMA BLOCKER. OMNICHROMA BLOCKER nie jest wskazany do

bezposredmego przykrycia miazg: zeba.

6. System wiazacy

Nakladac system wiazacy zgodnie z mstrukcja producenta.

- Nie nalezy nzywaé samoutwardzalnych systemow wiazacych innych niz TOKUYAMA
UNIVERSAL BOND. pontewaz mne rodzaje systemow wiazacych, takie jak samoutwardzalne
lub podwojnie utwardzalne, moga nie zapewnic wystarczajacej adhezjn w przypadku
stosowania ichze swiatloutwardzalnymi zywicamu kompozytowymi. Jesli chea Panstwo
uzywac samoutwardzalnych lub podwonie utwardzalnych systemow wiazacych, prosimy o
upewnienie sie czy te systemy wiazace sa kompatybilne z nuzywanymi materialamm
kompozytowymi.

7. Dozowanie
7-1. KOMPIULE

Przed uzyciem prosimy o zapoznanie sie ze IISPECJALNYMI UWAGAMI CO DO

STOSOWANIA KOMPIULL

- Wlozyc kompiule do odpowiadajacego e dozowmka.

- Zdjac kapturek ochramajacy kompiule.

- Wycisnac paste bezposrednio do ubytku lub na tacke do nueszania.

7-2. STRZYKAWEKA

Zdja¢ kapturek ochraniajacy ujscie strzykawki. Wycisnac paste na tacke do mieszania,

przekrecajac rekojesc zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara. Po wycisnieciu

odpowiednie] ilosci, przekrecié rekojesé o pol do calego obrotu przeciwnie do kierunku ruchu

wskazowek zegara, w celu uwolnienia cisnienia szczatkowego wewnatrz strzykawk: 1

natychmmast zalozy¢ z powrotem kapturek ochraniajacy ujscie strzykawki.

- NIE WYWIERAC niepotrzebnego nacisku na strzykawke zaraz po wyjeciu jej z lodowlka.

8. Wypelnienie

Wypelmeé ubytek, nzywajac OMNICHROMA BLOCKER jako pierwsze) warstwy. Poszezegolne

warstwy nie moga przekracza¢ wskazane) w zanueszczone] powyzej tabeli glebokosci (prosimy
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sprawdzic w tabels).
- NIE vzywaé OMNICHROMA BLOCKER z matenialanu kompozytowymi innych marek w
celu unikniecia mepelnego utwardzenia lub powstanmia pustych przestrzeni.
9. Utwardzanie
Utwardza¢ swiatlem kazda warstwe co najmniej przez wskazany czas (prosmmy sprawdzac w
zamieszczone] wyzej tabelt), trzymajac koncowke lampy polimeryzacyjne; w odlegloscr 2 mm
od nalozone) warstwy wypelnienia.
- Stosowac sie do instrukejr wypelmania 1 utwardzama materialu OMNICHROMA | ktory
zostamie nalozony na utwardzony OMNICHROMA BLOCKER.
10. Wykanczanie
Nadac¢ odpowiedni ksztalt 1 wypolerowaé wypelnienie zgodnie z instrukcja dotyczaca
OMNICHROMA uzytego jako warstwa powierzchmowa wypelniema.

WAZNE: Producent nie odpowiada za szkody czy obrazenia, powstale w wyniku
nieprawidlowego stosowania produktu. Odpowiedzialno$c za zastosowanie produkin w
przypadkach innych, niz podano w mniejszej instrukcji, spoczywa na dentyscie.
Specyfikacje produktu moga ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienma. W przypadku zmiany
specyfikacy. mstrukceja oraz srodka ostroznosc: takze moga podlegac zmianom.

SLO‘TENINJ& S SIS EAGASNBREARBNANBBRBEENSN

Pred pouzitim si laskavo preéitajte vietky informacie, hezpeénostné opatrenia a poznamky.

B OPIS PRODUKTU A VSEOBECNE INFORMACIE

1) OMNICHROMA BLOCKER je svetlom vytvrdzovana, kompozitna zivica neprepustajica
RTG ziarenia. OMNICHROMA BLOCKER. obsahuje 82 % hmotnostnych (71 % objemovych)
plmva z oxidu kremiéitého a oxidu zirkonu a kompozitného plmiva. Vysoka davka plniva
zabezpetuje znizene zmritovamie pn polymenizacu. Vietko anorganické plmvo obsiahnuté v
produkte OMNICHROMA BLOCKER je sférické plnivo (priememna velkost’ ¢astic: 0,2 um,
rozsah velkosti ¢astic: 0.1 az 0.3 um). Monomeérova zlozka obsahuje bis-GMA a
tnetylénglykol-dimetaloarylat.

2) OMNICHROMA BLOCKER sa dodava bud v STRIEKACKE alebo vo vopred naplnene;
ipicke (Pre Loaded Tip-PLT).

3) OMNICHROMA BLOCEKER je uréeny na pouzitie ako tenka vrstva na lingualne; stene kavity
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rozsiahlych nahrad triedy IIT a IV. OMNICHROMA BLOCKER dokaze maskovat mierne
zmenenn zafarbenie alebo sa méze pouit na rekonstrukciu vysoko opakneho zuba
BEINDIKACIE
Na pouzitie ako zivica s odtiefiom zuba pri zubnych zakrokoch.
B KONTRAINDIKACIE
OMNICHROMA BLOCKER obsahuje metakrylové monoméry. NEPOUZIVAIJTE
OMNICHROBA BLOCKER u pacientov alergickych & precitlivenych na metakrylové a podobné

MONOMEry.

.BEZPE&NOSTNE OPATRENIA

1) NEPOUZIVAJITE OMNICHROMA BLOCKER na iné ucely, nez je uvedené v tychto
pokynoch. Pouzivajte OMNICHROMA BLOCKER. len podla tvchto pokynov.

2) Produkt OMNICHROMA BLOCKER. je uré¢eny len na predaj dentistom s licenciou a tito ho
maju aj pouzivat. Nie je uréeny na predaj. ami nie je vhodny na pouzitie inym osobam, ako s
dentisti.

3) NEPOUZIVAJTE OMNICHROMA BLOCKER. ak st bezpeénostné uzavery poskodené,
alebo sa zda, ze doslo k zasahu do produktu.

4) Ak produkt OMNICHROMA BLOCKER vyvola alergickn reakciu &1 precitlivenost’. hned” ho
prestante pouzivat .

3) P pract s produktom OMNICHROMA BLOCKER zakazdym pouzite vysetrovacie rukavice
(plastove. vinylové ¢1 latexové), aby ste zabranili moznym alergickym reakciam z
metakrylovych monomérov.

Poznamka: Uréité latky/materialy mézu vysetrovacimi rukavicami prenikat. Ak sa
OMNICHEROMA BLOCKER. dostane do styku s vyietrovacinu rukavicami, rukavice s1 ¢o
najskér zlozte, zahod'te ich a ruky s1 dékladne umyte vodou.

6) Zabrante styku produkiu OMNICHROMA BLOCKER s ofami, sliznicou, kozou a edevom.

- Ak sa OMNICHROMA BLOCKER dostane do styku s o¢amu, of1 vyplachmite dékladne
vodou a hned’ sa obrat’te na oéného lekara.

- Ak sa OMNICHROMA BLOCKER. dostane do styku so sliznicou, zasiahnuti oblast’ hned
utrite a po zhotoveni vyplne oplachnite dékladne vodou.

- Ak sa OMNICHROMA BLOCEKER. dostane do styku s kozou &1 odevom, hned zasiahnuti
plochu namoéte pomocou vatoveho tamponu alebo gazy nasiaknutych alkoholom.

- Pouéte pacienta, aby si hned po ofetreni vyplachol usta.
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